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Die Emissionen von Tc-99 mit Abluft und Abwasser aus kern-
technischen Anlagen auf dem Geninde des Kernforschungszen-
trums Karlsruhe und aus Kernkraftwerken wurden bestimmt. 
Aus Kernkraftwerken werden keine nennenswerten Tc-99-Aktivi-
täten emittiert. Die Emissionen mit der Abluft überschreiten 
selten die Nachweisgrenze von 25 nCi/h. Die Emission mit dem 
Abwasser ist ebenfalls unter den Nachweisgrenzen von ca. 
0,5 nCi/m 3 • 
Aus den Anlagen der Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe 
(HOB) der KfK ist ebenfalls keine nennenswerte Emission zu 
verzeichnen. Die Emissionen aus der Eindampfanlage für 
leichtaktive Lösungen und der Verbrennungsanlage für feste 
Abfälle überschreiten nicht bzw. nur selten und dann unwe-
sentlich die Nachweisgrenze von 0,3 pCi/m 3 Abluft. Auch mit 
dem Abwasser werden nur geringste Tc-99-Mengen von maximal 
0,3 nCi/m 3 abgegeben. Im Destillat der als sogenanntes Tri-
tiumwasser von der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) 
an die HOB abgegebenen mittelaktiven Lösungen sind maximal 
2 nCi/m 3 Tc-99 enthalten. Lediglich mit der Abluft der Ein-
dampfanlage für mittelaktive Lösungen lassen sich Emissionen 
bis zu 14 pCi/m 3 feststellen. 
Eine fast ständige Überschreitung der Nachweisgrenzen ist in 
der Abluft der WAK festzustellen. Es werden geringe Mengen 
an Tc-99 von maximal 7 pCi/m 3 Abluft an die Umwelt abgege-
ben. Die über den Probenahmezeitraum kumulierte Tc-99-Menge 
ist aber aus radioökologischer Sicht unbedeutend. 
I I 
Emission of Tc-99 from Nuclear Facilities 
Abstract 
The Tc-99 emissions with the gaseous and 1 iquid effluents 
from nuclear facilities located on the premises of the 
Karlsruhe Nuclear Research Centre and from nuclear power 
stations were determined. 
No noticeable Tc-activities are emitted from nuclear power 
stations. The emissions with the gaseous effluents exceed 
but rarely the detection limit of 25 nCi/h. Likewise, the 
emission with the liquid effluents remains below the 
detection limit of about 0.5 nCi/m 3 • 
Neither can a remarkable emission be recorded from the 
facilities of the Central Decontamination Services 
Department (HDB) of KfK. The emissions from the evaporation 
system for low level solutions and from the incineration 
facility for solid wastes do not exceed or rarely exceed to 
a minor extent the detection limit of 0.3 pCi/m 3 waste air. 
Also with the liquid effluents only minor Tc-amounts are 
discharged of 0.3 nCi/m 3 at the maximum. In the distillate 
of the medium level solutions discharged from the Karlsruhe 
Reprocessing Plant (WAK) to HDB as so-called tritiated water 
2 nCi/m 3 Tc-99 at the maximum are contained. Only in the 
gaseaus effluents from the evaporation system for medium 
level solutions emissions of up to 14 pCi/m 3 can be 
detected. 
The detection 1 imits are almost permanently exceeded by the 
gaseous effluents from WAK. Small amounts of Tc-99 of 
7 pCi/m 3 exhaust air at the maximum are released to the 
environment. However, the amount of Tc accumulated over the 
sampling period is insignificant from the radioecological 
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Bei der Kernspaltung von U-235 wird Tc-99, ein niederenerge-
tischer Betastrahler mit einer Maximalenergie von 292 keV 
und einer Halbwertszeit von 214 000 a, mit einer kumulativen 
Spaltausbeute von 6,1 % gebildet. Dies entspricht bei einem 
Abbrand von 34 000 MWd/t Schwermetall einer Masse von 
863 g/t bzw. einer Aktivitätskonzentration von 15 Ci/t /1/. 
Wegen seiner im Verhältnis zu anderen Spaltprodukten gerin-
gen Aktivität und seiner schwierigen Messung wird Tc-99 bis-
her in der Emissionsüberwachung nicht erfaßt. 





Iod-Konzept stark erhöhten Transferfaktoren. Sowohl 
Transfer Boden/Pflanze /2 - 5/ als auch für den 
Wasser/Lebewesen /6 - 9/ werden sehr hohe Werte an-
Wegen der Flüchtigkeit von HTc0 4 und Tc 2o7 und der Vertei-
lung von Tc-99 auf praktisch alle Prozeßströme der Wieder-
aufarbeitung ist mit einer möglichen Freisetzung im Kern-
brennstoffkreislauf (Abb. 1) zu rechnen. Die Emissionen von 
Tc-99 aus kerntechnischen Anlagen wurden daher untersucht. 
Die durchgeführten Untersuchungen waren größtenteils auf die 
Anlagen auf dem Gelände des Kernforschungszentrums sowie 










Abb. 1: Mögliche Freisetzungen von Tc-99 im 
Brennstoffkreislauf und bei der Abfallbehandlung 
G = gasförmige Emissionen 
L = flüssige Emissionen 
Tc = Tc-Gehalte 
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2 Experimenteller Teil 
2.1 Probenvorbereitung 
Wasserproben: 
Wird ein Probenvolumen von 5 1 überschritten, muß das Wasser 
mit Natronlauge alkalisch gemacht und auf weniger als 5 1 
eingedampft werden. Proben mit 1 bis 5 1 können direkt ver-
wendet werden. Kleinere Probevalumina werden mit destillier-
tem Wasser auf 1 1 aufgefüllt. Mit konzentrierter HN0 3 wird 
pH 1 eingestellt. Tc-95m wird zugesetzt. 
Luftproben: 
Ein 1-1-Thielert-Wäscher wird bis zur Eichmarke mit 5 Mol/1 
NaOH aufgefüllt. Die zu analysierende Luft wird mit einem 
Fluß von 1 1/min über ein Filter und anschließend durch den 
Thielert-Wäscher geleitet. Die Wäscher werden wöchentlich 
ausgetauscht. Danach wird die Natronlauge in ein 2-1-Becher-
glas überführt, mit Wasser auf 1 1 verdünnt und mit konzen-
trierter HN0 3 pH 1 eingestellt. Tc-95m wird zugesetzt. 
Filter: 
Die Filter werden zerkleinert und in 60 ml Königswasser 
unter Rückfluß gekocht, bis die Filterstücke hell sind. Nach 
Abfiltrieren wird auf 1 1 aufgefüllt und pH 1 eingestellt. 
Mindestens 0,5 ml Brom werden zugegeben und der verbleibende 




Die von uns entwickelte und bereits beschriebene Analysenme-
thode /10/ besteht im wesentlichen aus folgenden Schritten: 
- Fixierung von Pertechnetat am Anionenaustauscher 
- Elution mit Perchlorat/Sulfit 
- Reduktion und Mitfällung mit Eisen(II)hydroxid 
- 1. Extraktion aus Schwefelsäure mit TBP/Alkan 
- Reextraktion mit NaOH 
- 2. Extraktion aus Schwefelsäure mit TBP/Alkan 
- Abdampfen des Alkans und Lösen im Szintillator 
- Messung im Flüssigszintillationsspektrometer 
Die Bestimmung der chemischen Ausbeute erfolgt mit Tc-95m. 
Mit 600 min Meßzeit wird eine Nachweisgrenze von 1 pCi/Probe 
erreicht. Pro Woche und Arbeitskraft können 15 Analysen 
durchgeführt werden. 
2.3 Herstellung der Lösungen von Uranylfluorid~ Uranylsul-
fat und Ammoniumuranylcarbonat 
Die in der Oberschrift genannten Verbindungen werden zur Si-
mulation von Prozeßlösungen benötigt. 50 g Dowex 50 W X8 in 
der H+-Form in Säule einfüllen, mit 50 ml 0,1 Mol/l HN0 3 
spülen, 10 g Uranylnitrat in 50 ml 0,1 Mol/l HN0 3 am Katio-
nenaustauscher adsorbieren, mit weiteren 50 ml 0,1 Mol/1 
HN0 3 waschen, dann mit Wasser neutral waschen. 
Uranylfluorid: 
Uran vom Kationenaustauscher mit 3 Mol/l HF eluieren. Quan-
titative Elution erfolgt mit ca. 120 ml. 
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Uranylsulfat: 
Uran vom Kationenaustauscher mit 3 Mol/1 H2so 4 eluieren. 
Quantitative Elution erfolgt mit ca. 120 ml. 
Ammoniumuranylcarbonat: 
Uran mit gesättigter Ammoniumcarbaminat-Lösung eluieren. Die 
Elution gelingt nur teilweise. 
2.4 Anpassung des Analysenverfahrens an reale Proben 
Abwasser: 
Die Abwasserproben konnten mit dem beschriebenen Analysen-
verfahren ohne Probleme verarbeitet werden. 
Abluft: 
Insbesondere Abluftproben der Verbrennungsanlage und der WAK 
bereiteten zunächst einige Schwierigkeiten. Ursache ist das 
in den Natronlaugewäschern aus nitrosen Gasen gebildete 
Nitrit, das im Verlauf der Analyse bis zur Eisenfällung ge-
langt und diese durch Hämatit-Bildung stört. Das Nitrit wird 
vor der Analyse durch Kochen mit Brom entfernt. 
Uranylnitrat: 
Um die benötigte Dekontamination von Uran und seinen Folge-
produkten zu erreichen, wird vor der Analyse ein Kationen-
austausch durchgeführt. Weiterhin wird vor der Elution des 
Pertechnetats vom Anionenaustauscher dieser mit 400 ml 
1 Mol/1 HCl gewaschen. Zur Bestimmung der chemischen Ausbeu-
te wird Tc-99m eingesetzt. 
6 
Die Güte der Abtrennung von Uran und seinen Folgenukliden 
ist bei Einsatz von Tc-99m zur Bestimmung der chemischen 
Ausbeute bei mehreren geprüften Varianten ausreichend. Wird 
der Kationenaustausch als Säulenversuch durchgeführt, so ge-
langt eine niederenergetische Betaaktivität in die Meßprobe 
(Abb. 2, oben). Wird der Kationenaustausch als doppelter 
Batch ausgeführt, so ist im Rahmen der Zählstatistik der 
Nullrate keine erkennbare Aktivität vorhanden (Abb. 2, 
Mitte). Wird nach dem Kationenaustausch als Säulenversuch 
eine Extraktion aus Schwefelsäure durchgeführt, so ist die 
niederenergetische Betaaktivität ebenfalls nicht mehr fest-
stellbar (Abb. 2, unten). Zum Vergleich ist in diesem Ver-
such Tc-95m zugesetzt. 
Uranylfluorid und UF 6-Filtrat: 
Zur Dekontamination von Uranylfluorid und -carbonat wird 
nach dem Anionenaustausch mit 400 ml 1 Mol/1 HCl gewaschen. 
Die nach der Eisenfällung in Schwefelsäure gelöste Probe 
wird ein zweites Mal mit Anionenaustauscher verrührt und 
nach Umfüllen in eine Säule wiederum mit 400 ml 1 Mol/1 HCl 
gewaschen. Der bereits bei der Analyse von Uranylnitrat 
festgestellte niederenergetische Betastrahler gelangt auch 
bei diesen Proben zur Szintillationszählung (Abb. 3). 
Ammoniumuranylcarbonat, Urandioxid und Primärwasser: 
Nach der zweiten Extraktion aus 3 Mol/1 H2so 4 wird ein wei-
teres Mal mit NaOH rückextrahiert und nach Ansäuren mit kon-
zentrierter HCl und Einstellung der Hel-Konzentration auf 
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Abb. 2: Güte der Abtrennung von Uranylnitrat und 
Tochternukliden des Urans in der Tc-Analyse 
Oben: Kationenaustausch als Säulenversuch 
Mitte: Kationenaustausch als zweifacher Batch 
Unten: Kationenaustausch als Säulenversuch mit 
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Abb. 3: Güte der Abtrennung von Uran und Folgeprodukten von 
Uranylfluorid und UF5-Filtrat in der Tc-Analyse 
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3 Messung der Emission von Tc-99 aus kerntechnischen Anlagen 
Die Emission von Tc-99 wurde aus Anlagen auf dem Gelände des 
Kernforschungszentrums Karlsruhe sowie aus Kernkraftwerken 
gemessen. Untersucht wurde die Emission von Tc-99 mit der 
Abluft der WAK, der Verbrennungsanlage für feste Abfälle so-
wie der Eindampfanlage für leichtaktive (LAW-Verdampfer) und 
mittelaktive Lösungen (MAW-Verdampfer) der HOB. Die Tc-99-
Abgabe der gesamten KfK mit dem Abwasser der Endbecken der 
Kläranlage wurde gemessen. 
Da die Hauptaktivität an Tc-99 im Abwasser aus der Verarbei-
tung der von der WAK an die HOB abgegebenen mittel-und 
leichtaktiven Abfalläsungen (sogenanntes Tritiumwasser) er-
wartet werden kann, wird zusätzlich der Tc-99-Gehalt im De-
stillat des LAW-Verdampfers vor Abgabe in die Endbecken ge-
messen. Das Destillat des MAW-Verdampfers wird nicht gemes-
sen, da es als Speiselösung dem LAW-Verdampfer zugeführt 
wird und damit ein weiteres Mal destilliert wird. Weiterhin 
wurden Uran-Endprodukte mehrerer Kampagnen der WAK und wie-
deraufgearbeitetes Uran aus Konversion und Brennstoffher-
stellung auf ihren Tc-99-Gehalt untersucht. 
Die Aktivitäten von Tc-99 in Proben aus den Endbecken der 
Kläranlage und der Abluft der Verbrennungsanlage überschrei-
ten nur selten und dann unwesentlich die Nachweisgrenze von 
1 - 2 pCi/Probe. Dies entspricht einer Aktivitätskonzentra-
tion von 0,3 nCi/m 3 Abwasser bzw. 0,3 pCi/m 3 Abluft. In Pro-
ben aus der Abluft des MAW-Verdampfers lassen sich Aktivitä-
ten von maximal 14 pCi/Probe entsprechend 1,4 pCi/m 3 fest-
stellen, sofern die Anlage in Betrieb war. Eine praktisch 
ständige Überschreitung der Nachweisgrenzen wird in Abluft-
proben der WAK und im Destillat des LAW-Verdampfers festge-
stellt. Die höchsten Werte der Aktivitätskonzentration er-
reichten 7 pCi/m 3 Abluft in der WAK und 2 nCi/m 3 Abwasser im 
Destillat des LAW-Verdampfers. 
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Emissionen von Tc-99 mit Abluft oder Abwasser von Kernkraft-
werken konnten im Rahmen der Nachweisgrenzen ausgeschlossen 
werden. 
Der Tc-99-Gehalt des wiederaufgearbeiteten Urans der WAK 
liegt weit unter den in der Literatur /11/ angenommenen 20% 
des gesamten gebildeten Tc. 
3.1 Anlagen auf dem Gelände des KfK 
3.1.1 Emissionen mit dem Abwasser 
Abwässer der KfK wie der WAK, deren Aktivitätskonzentratio-
nen unter den zulässigen Grenzwerten 1 iegen, werden zuerst 
den Klärwerken zugeführt. Aktive Abwässer aus den radioche-
mischen Laboratorien von KfK und WAK werden in der Eindampf-
anlage für leichtaktive Abwässer der HOB destilliert, das 
Destillat direkt den Endbecken zugeführt. Eine Sonderstel-
lung nehmen sogenannte mittelaktive Abfalläsungen ein ( 11 Tri-
tiumwasser11). Diese werden zuerst in der Eindampfanlage für 
mittelaktive Abwässer destilliert, das Destillat als leicht-
aktives Abwasser in die Eindampfanlage für leichtaktive Ab-
wässer gegeben, so daß letztendlich das Endbecken der Klär-
anlage die Sammelstelle für das gesamte Tc-99 dargestellt. 
Tc-99-Abgabe aus den Endpufferbecken 1 - 4 
Die Abgabe von Tc-99 mit dem Abwasser der Endbecken wurde 
von Februar 1983 bis April 1984 gemessen (Abb. 4). Hierzu 
wurde eine wöchentliche Mischprobe erstellt und analysiert. 
Es ist nicht auszuschließen, daß die in den ersten Messungen 
bis April 1983 ausgewiesenen Tc-99-Gehalte von einer Konta-
mination der bis dahin zur Zugabe des Tc-95m eingesetzten 
Hamilton-Pipetten herrühren. Durch Verwendung von Eppendorf-
11 
Pipetten mit auswechselbaren Spitzen wurde diese Fehler-
quelle ausgeschaltet. Die Ende Juli 1983 aufgezeigte Emis-
sion von 8 nCi/m 3 wurde durch die Kontamination des von der 
WAK aus Behälter 82.05 abgegebenen Wassers verursacht. 
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Abb. 4: Aktivitätskonzentration von Tc-99 im Abwasser des 
Kernforschungszentrums Karlsruhe von Februar 1983 
bis April 1984 
Emission von T-99 
---------- Nachweisgrenze der Tc-99-Bestimmung 
Unter Berücksichtigung der im jeweiligen Probenahmezeitraum 
angefallenen Anzahl von Abgaben und eines mittleren Abgabe-
volumens von 557 m3 pro Endbecken kann die Emission in 
~Ci/Woche berechnet werden (Abb. 5). 
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Abb. 5: Emission von Tc-99 mit dem Abwasser der Endbecken 
des Kernforschungszentrums Karlsruhe von Februar 
1983 bis April 1984 
Emission von T-99 
---------- Nachweisgrenze der Tc-99-Bestimmung 
Tc-99 im Destillat des LAW-Verdampfers 
Zur Bestätigung und zur Kontrolle der in den Endbecken fest-
gestellten Tc-99-Freisetzungen wurde seit September 1983 je-
de Charge des Destillates des LAW-Verdampfers vor Abgabe in 
die Endbecken gemessen (Tab. 1). 
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Tab. 1: Tc-99-Gehalt der Destillate des LAW-Verdampfers 
Probenahmezeitraum Proben- Aktivitätskonzen- Emission 
anzahl tration (Mittelwert) in nCi 
in nCi/m 3 
05.09.83 - 30.09.83 6 0,9 - 1 '6 ( 1 '3) 410 
01.10.83 - 30.10.83 5 0' 1 - 1,2 ( 0' 5 ) 130 
01.11.83 - 28.11.83 16 0,1 - 1 '3 ( 0 ' 6 ) 550 
29.11.83 - 23.12.83 8 0,0 - 3,8 ( 1 '2 ) 540 
27.12.83 - 27.01.84 9 0,3 - 1 '5 ( 0 '7) 350 
28.01.84 
-
28.02.84 11 0,0 - 0,4 ( 0' 2) 100 
28.02.84 - 09.03.84 8 0,4 - 28 ( 11 ) 4700 
Tc-99 im Abwasser des Behälters 82.05 
Von Februar bis September 1983 wurde auch das Abwasser des 
Behälters 82.05 vor der Abgabe in die Kläranlage untersucht. 
Die Probenahme wurde aufgrund der bis Anfang Juni erhaltenen 
niedrigen Werte eingestellt. 
Das Volumen dieses Behälters ist zudem vernachlässigbar 
klein (15 m3 ) im Vergleich zu den Durchsätzen der Endbecken. 
Nach Plan sollten nur Abwässer von Duschen und Handwasch-
becken in diesen Behälter eingeleitet werden. Wie die in 
Tab. 2 aufgeführten Werte zeigen, hat gerade dieser Behälter 
im Juni/Juli 1983 hohe Tc-99-Aktivitäten abgegeben. Die an-
gegebenen Emissionen bis 18.04.1983 sind wiederum wahr-
scheinlich auf die kontaminierten Hami lton-Spritzen zurück-
zuführen. 
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Tab. 2: Tc-99-Gehalt des Abwassers von Behälter 82.05 (WAK) 
Probenahmezeitraum 
21.02.83 - 28.02.83 
28.02.83 - 07.03.83 
07.03.83 - 14.03.83 
14.03.83 - 21.03.83 
21.03.83 - 28.03.83 
28.03.83 - 05.04.83 
05.04.83 - 11.04.83 
11.04.83 - 18.04.83 
18.04.83 - 25.04.83 
25.04.83 - 02.05.83 
02.05.83 - 09.05.83 
09.05.83 - 16.05.83 
16.05.83 - 23.05.83 
23.05.83 - 30.05.83 
30.05.83 - 06.06.83 
06.06.83 - 13.06.83 
13.06.83 - 20.06.83 
20.06.83 - 27.06.83 
27.06.83 - 04.07.83 
04.07.83 - 11.07.83 
11.07.83 - 18.07.83 
11.07.83- 25.07.83 
25.07.83- 01.08.831) 
15.08.83 - 22.08.83 
22.08.83 - 29.08.83 
29.08.83 - 05.09.83 
Aktivitätskonzen- Anzahl 
tration in nCi/m 3 der 
Abgaben 
1,5 + o,93) 
1,6 + 1,3 
1,3 + 1,9 
0,7 + 0,7 
0,9 + 1,9 
5,3 + 1,5 
1,7 + 0,8 
3,4 + 1,5 
0,4 + 0,6 
0,5 + 0,8 
0,2 + 0,5 
0,6 + 0,6 
0,7 + 0,7 
0,4 + 0,5 
0,3 + 0,7 
0,5 + 0,7 
0,4 + 0,7 
0,6 + 0,6 
11 600 
10 600 
190 + 70 
37 + 7 
18 + 4 
1,6 + 0,7 
2,5 + 0,9 
























































1 ) Von 01.08.1983 bis 15.08.1983 erfolgte keine Abwasserabgabe. 
2) Wegen der hohen Tc-99-Gehalte der Probe ist eine Berechnung 
der chemischen Ausbeute infolge der geringen Aktivität des 
Tc-95m-Tracers nicht mehr möglich, statt dessen erfolgt die 
Auswertung durch Einsetzen einer mittleren chemischen Aus-
beute von 70 %. 
3 ) Standardabweichungen auf 3-a-Basis. 
15 
3.1.2 Emissionen mit der Abluft 
Die Emissionen der untersuchten Anlagen werden mit Hilfe 
eines mittleren Luftdurchsatzes berechnet. Die Probenahme 
erfolgt mit der in Abb. 6 gezeigten Anordnung, die jeweils 
an einem Bypass der Abluftsysteme installiert wurde. Die Ab-
luft wird mit einer Pumpe mit einem Fluß von 1 1/min durch 
einen mit 5 Mol/1 NaOH bis zur Marke gefüllten 1-1-Thielert-



















Abb. 6: Anordnung zur Probenahme von gasförmigem Tc-99 in 
der Abluft kerntechnischer Anlagen 
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Verbrennungsanlage 
Bedingt durch den hohen Luftdurchsatz der Verbrennungsanlage 
liegt bereits die Nachweisgrenze der Messungen über dem ra-
dioökologischen Grenzwert von einem !-~Ci/Woche. Die gemesse-
nen Emissionen liegen bis Ende 1983 meist unter der Nach-
weisgrenze. November und Dezember 1983 sind geringe Emissio-
nen zu verzeichnen (Abb. 7). 
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Abb. 7: Emissionen von Tc-99 mit der Abluft der Verbren-
nungsanlage für feste aktive Abfälle von April 1983 
bis März 1984 
Emission von T-99 
---------- Nachweisgrenze der Tc-99-Bestimmung 




Emissionen der LAW-Eindampfanlage konnten während der Zeit 
der Messungen nicht festgestellt werden (Abb. 8). 
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Abb. 8: Emission von Tc-99 mit der Abluft der Eindampfan-
lage für leichtaktive Lösungen von November 1983 
bis März 1984 
Emission von T-99 
---------- Nachweisgrenze der Tc-99-Bestimmung 
-- -- -- Emission = 1 ~Ci/Woche 
18 
MAW-Verdampfer 
Im Zeitraum von April 1983 bis März 1984 wird eine Emission 
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Abb. 9: Emission von Tc-99 mit der Abluft der Eindampfanla-
ge für mittelaktive Lösungen von April 1983 bis 
März 1984 
Emission von T-99 
---------- Nachweisgrenze der Tc-99-Bestimmung 
-- -- --Emission = 1 ~Ci/Woche 
WAK 
Es wurde sowohl der Austrag von gasförmigem Tc-99 als auch 
der von aerosolgebundenem Tc-99 bestimmt. 
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Gasförmige Tc-99-Spezies: 
Die Emissionen von Tc-99 mit der Abluft der WAK konnten na-
hezu während drei Kampagnen gemessen werden. Im Apri 1 1984 
mußte die Probenahme aus organisatorischen Gründen einge-
stellt werden. Die Emissionen sind je nach Herkunft der wie-
deraufgearbeiteten Brennelemente sehr unterschiedlich 
(Abb. 10). Eine eindeutige Korrelation zwischen Abbrand und 
Tc-99-Emission kann nicht hergeleitet werden, da auch die 
zur Kühlung der Lagerbecken für hochaktive Abfalläsungen be-
nötigte Umluft in dem gemessenen Abluftstrom abgeführt wird. 
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Abb. 10: Emission von gasförmigem Tc-99 mit der Abluft der 
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe von März 1983 
bis März 1984 
Emission von Tc-99 
---------- Nachweisgrenze der Tc-99-Bestimmung 
-- -- --Emission = 1 ~Ci/Woche 
Das Tc-99-Inventar dieser Lagerbecken beträgt ein Vielfaches 
der gerade in der Wiederaufarbeitung befindlichen Brennele-
mente (Tab. 3). 
Tab. 3: 
Kampagne 
7 • KWO 
0. Hahn 
6 . MZFR 
20 
Mittlerer Abbrand und Tc-99-Inventar 
der Abluftmessungen aufgearbeiteten 
Brennelemente 
Dauer mittl.Ab- Durchsatz 
von bis brand i n 
GWd/t u in t u 
16.03.83-18.07.83 28 9,6 
06.10.83-11.01.84 21,3 2,8 










Der Austrag an aerosolgebundenem Tc-99 ist um Faktor 1000 
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Abb. 11: Emission von aerosolgebundenem Tc-99 mit der Ab-
luft der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe von 
Januar 1983 bis Februar 1984 
Emission von T-99 
---------- Nachweisgrenze der Tc-99-Bestimmung 
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3.2 Kernkraftwerke 
Abwasser und Abluft der Kernkraftwerke Neckarwestheim (GKN) 
und übrigheim (KWO) wurden für einen Zeitraum von drei Mona-
ten wöchentlich auf Tc-99 untersucht. Zusätzlich wurden Fil-
ter und Primärwässer geprüft. 
3.2.1 Abwasser 
Vor jeder Abgabe von Wasser aus dem Abgabebehälter (Inhalt: 
55 m3 ) wurde eine Probe von 1 1 genommen. Aus diesen Proben 
wurde von uns jeweils eine Wochenmischprobe erstellt. Im 
Probenahmezeitraum konnte einmal eine Emission von 70 nCi 
Tc-99 festgestellt werden (Tab. 4). 
Tab. 4: Emission von Tc-99 mit dem Abwasser der Abgabebe-
hälter 
Probenahmezeitraum Aktivitätskonzen- Anzahl Abgegebene 
tration in nCi/m 3 der Aktivität 
Abgaben in nCi 
30.11.83 
- 04.12.83 -0,2 + 0 71) 2 < 80 
' 05.12.83 
- 11.12.83 0,1 + 0,7 2 < 80 
12.12.83 
- 18.12.83 0,0 + 0,2 5 < 55 
19.12.83 - 25.12.83 0,2 + 0,3 5 < 80 
26.12.83 
- 01.01.84 -0,2 + 0,5 3 < 80 
02.01.84 
- 08.01.84 0,1 + 0,5 3 < 80 
09.01.84 
- 15.01.84 0,2 + 0,4 3 < 70 
16.01.84 
- 22.01.84 0,2 + 0,5 3 < 80 
23.01.84 29.01.84 -0,1 - 0,2 5 55 - + < 
30.01.84 
- 05.02.84 1 '2 + 0,4 3 70 06.02.84 




Von KWO wurde jeweils eine 1-1-Monatsmischprobe zur Verfü-
gung gestellt. Die abgegebene Aktivtät wurde mit Hilfe der 
von KWO angegebenen Abgabevalumina berechnet (Tab. 5). Eine 
Überschreitung der Nachweisgrenze konnte im Probenahmezeit-
raum nicht festgestellt werden. 
Tab. 5: Emission von Tc-99 mit dem Abwasser des Abgabebe-
hälters des Kernkraftwerks übrigheim 
Probenahmezeitraum 
01.11.83 - 30.11.83 
01.12.83 - 31.12.83 
01.01.84 - 31.01.84 
01.02.84 - 29.02.84 
01.03.84 - 31.03.84 














0,0 + 1 '3 





i n ~Ci 
< 1 '9 
< 0 '8 
< 1 '4 
< 1 '1 
< 1 '2 
< 0 '9 
Zur Probenahme wurden die gleichen Systeme wie in den Anla-
gen auf dem Gelände der KfK eingesetzt. Das sehr ungünstige 
Verhältnis von Probevolumen zu Abluftmenge führt zu relativ 
hohen Nachweisgrenzen der Emission. 
GKN - gasförmiges Tc-99 
Die Nachweisgrenze von 25 nCi/h wurde einmal mit 40 nCi/h 
überschritten (Tab. 6). 
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Tab. 6: Emission von Tc-99 mit der Abluft des Kernkraftwer-
kes Neckarwestheim (GKN) 
Probenahmezeitraum Aktivitätskonzentration Emission 
in nCi/m 3 i n nCi/h 
25.11.83 
- 02.12.83 0,2 + 0' 11) 40 
02.12.83 
- 09.12.83 0' 1 + 0,2 < 35 09.12.83 
- 16.12.83 -0,1 + 0,3 < 25 16.12.83 
- 23.12.83 -0,1 + 0,2 < 25 23.12.83 - 30.12.83 -0,2 + 0,1 < 10 30.12.83 
- 06.01.84 -0,1 + 0,2 < 20 -06.01.84 
- 13.01.84 +0,0 + 0,2 < 20 13.01.84 
- 20.01.84 -:o,1 + 0,1 < 15 27.01.84 
- 03.02.84 0,0 + 0,2 < 25 03.02.84 
- 10.02.84 0,1 + 0,2 < 25 
1 )probenbezogene 3-0 -Nachweisgrenze 
KWO - gasförmiges Tc-99 
Die Nachweisgrenze wurde im Probenahmezeitraum zweimal über-
schritten (Tab. 7). 
Tab. 7: Emission von Tc-99 mit der Abluft des Kernkraftwer-
kes übrigheim (KWO) 
Probenahmezeitraum Aktivitätskonzentration Emission 
in nCi/m 3 i n nCi/h 
17.11.83 
- 24.11.83 0,1 + 0,2(1) < 20 
-24.11.83 
- 01.12.83 0,2 + 0' 1 18 
01.12.83 
- 08.12.83 0,2 + 0,2 < 20 08.12.83 
- 15.12.83 0,3 + 0,2 35 
15.12.83 
- 22.12.83 -0,2 + 0,2 < 20 22.12.83 
- 29.12.83 0,0 + 0,2 < 20 29.12.83 
- 05.01.84 -0,1 + 0,2 < 15 05.01.84 
- 12.01.84 0,0 + 0,1 < 15 12.01.84 
- 18.01.84 -0,1 + 0,1 < 15 19.01.84 
- 26.01.84 0,0 + 0,1 < 10 ) 26.01.84 
- 02.02.84 _2 
02.02.84 
- 09.02.84 
-0' 1 + 0,2 < 20 
-
1) probenbezogene 3-0 -Nachwei sgrenze 
2)ßei d·ieser Analyse wurde der Ausbeutetracer nicht zugesetzt. 
Zählraten der Probe und auch die Oberprüfung des Spektrums 
zeigen, daß ebenso wie bei den anderen Proben keine nennens-
werte Emission von Tc-99 vorliegt. 
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KWO - Tc-99 als Aerosol 
In der Meßkampagne wurden von KWO auch die Aerosolfilter zur 
Vergleichsmessung zur Verfügung gestellt. Infolge der hohen 
Luftdurchsätze durch die Aerosolfilter werden sehr günstige 
Nachweisgrenzen im Bereich von fCi/m 3 erreicht (Tab. 8). 
Tab. 8: Emission von aerosolgebundenem Tc-99 mit der Abluft 
des Kernkraftwerks übrigheim (KWO) 
Probenahmezeitraum· Aktivitätskonzentration Emission 
in fCi/m 3 i n nCi/h 
17.11.83 
- 24.11.83 1 + 61) < 0,7 
24.11.83 
- 01.12.83 -5 + 6 < 0,6 
01.12.83 
-
08.12.83 2 + 2 < 0,2 
08.12.83 - 15.12.83 3,6 + 7 < 0,8 
15.12.83 
-
22.12.83 0,4 + 3 < 0,4 
22.12.83 
- 29.12.83 0,2 -+ 3, 2 < 0,4 
29.12.83 - 05.01.84 -2,9 + 6,6 < 0,8 
05.01.84 
- 12.01.84 -6,1 + 8,9 < 1 '2 
12.01.84 
-
18.01.84 40 + 8 4,7 
19.01.84 - 26.01.84 3,8 + 8,4 < 1 '0 
26.01.84 
- 02.02.84 1 ' 1 + 5,6 < 0,7 
1)Probenbezogene 3-cr Nachweisgrenze 
3.2.3 Primärwasser 
In der Meßkampagne wurde monatlich eine Primärwasserprobe von 
KWO und einmalig eine Primärwasserprobe von GKN untersucht 
(Tab. 9). Eine Überschreitung der Nachweisgrenze konnte nur für 
die GKN-Probe mit 15,2 nCi Tc-99/m 3 festgestellt werden. 
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Tab. 9: Tc-99-Gehalt des Primärwassers von KWO 
Probenahmezeitraum 
01.12.1983 - 31.12.1983 
01.01.1984 - 31.01.1984 
01.02.1984 - 29.02.1984 
01.03.1984 - 31.03.1984 
01.04.1984 - 30.04.1984 
01.05.1984 - 31.05.1984 
01.06.1984 - 30.06.1984 








Zusätzlich wurde der Tc-99-Gehalt für eine Wasserprobe des La-
gerbeckens für abgebrannte Brennelemente aus beiden Kernkraft-
werken bestimmt. In beiden Fällen wurden die Nachweisgrenzen 
von 4,8 nCi/m 3 für KWO bzw. 3,2 nCi/m 3 für GKN nicht über-
schritten. 
3.3 Tc-99 in Uranendprodukten der Wiederaufarbeitung 
Von der WAK wurden uns Uranendprodukte von 13 Kampagnen zur 
Verfügung gestellt, deren Tc-99-Gehalt zum Tei 1 bereits vom 
Betriebslabor der WAK bestimmt worden war /12/. Die Tc-99-
Gehalte sind naturgemäß vom Abbrand abhängig. Aber auch ein 
Vergleich der aufgearbeiteten Brennelemente von Leistungs-
reaktoren zeigt große Schwankungen im Tc-99-Gehalt, die 
wahrscheinlich auf den Einfluß der Prozeßführung in der WAK 
zurückgeführt werden können (Tab. 10). Betrachtet man den 
Tc-99-Gehalt des wiederaufgearbeiteten Urans von 0,1 bis 
5,3 mCi/t Uran als repräsentativ für die Wiederaufarbeitung 
von Brennelementen der Leistungsreaktoren, so werden aus 
einer WA-350 pro Jahr 50 bis 2500 mCi Tc-99 in den Brenn-
stoffkreislauf zurückgeführt. 
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Tab. 10: Tc-99-Gehalt von Uranendprodukten der WAK 
Kam- Abbrand Masse Tc-Gehalt Standard- Tc-Gehalt be-
pagne in MWd/t Uran in g in ppb/g abwei- stir~t durch 
pro Probe Uran chung ICP in 
ppb/g Uran 
HDR 300 0,586 0,7 5 '7 < 33 KWO II 24 500 0,474 5,9 4,0 < 33 KRB I I 17 600 0,484 27 4,0 < 33 KWO V 29 200 0,461 80 3,6 < 33 KWO V/VI 28 900 0,442 98 3,9 75 
3. MZFR 6 900 0,476 150 4,2 130 
4. MZFR 10 500 0,460 360 4,1 230 
2. FR-2 13 950 0,463 350 4,0 230 
3. VAK 17 100 0,461 230 3,8 180 
5. MZFR 12 000 0,478 230 3,6 
3. FR-2 12 000 0,495 500 3,8 
KWO VII 28 000 0,481 315 3,7 
OH(UPII) 29 1oo2) 0,571 40 3' 7 
1 ) Die Bestimmungen von Tc-99 mittels Emissionsspektralana-
lyse mit Anregung durch induktiv gekoppeltes Plasma wur-
den vom Betriebslabor der WAK durchgeführt. 2 ) Die abgebrannten Brennelemente der Otto Hahn enthielten 
ca. 3% U-235. Zur Herabsetzung der Kritikalität wurde im 
Auflöser Gd als Neutronengift zugesetzt und zusätzlich 
die Lösung mit abgereichertem Uran verschnitten. Der Ge-
halt an U-235 wurde hierdurch unter 2 % gesenkt. 
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